


 PTH

 Telopeptid kolagenu  β-CTx

 P1NP

Osteokalcin

 25-OH vitamin D



 Těžiště 

 srovnání reprodukovatelnosti měření v rámci 

jednotlivých stejnorodých skupin

 posouzení možného rizika postanalytických chyb

 mapování metodického spektra

 vyhodnocení četnosti hrubých chyb prozrazujících 

nedobrou kvalifikovanost personálu 

 srovnání s výsledky dosahovanými v jiných 

mezinárodních programech EHK



Účastníci/

úspěšní

Relativní 

úspěšnost

Skupiny 

definované

Počet v

největších

Skupiny ostatní

PTH 97/85 88 % 6
49 Roche

25 Siemens
8

Β-CTx 60/53 88 % 2 54   Roche 3

P1NP 27/22 81 % 1 25   Roche 2

OTC 75/62 83 % 4
50   Roche

13   Siemens
6

25-0H D 46/32 70 % 3 32   Roche 5



požadovaná vydávaná počet odpovědí

PTH pmol/l
ng/l

pg/ml

15

27

Β-CTx g/l

pmol/l

ng/l

ng/ml

pg/ml

1

11

6

6

P1NP g/l ng/ml 3

OTC g/l
nmol/l

ng/ml

1

14

25-0H D nmol/l
μg/l

ng/ml

6

4

 informace klinikům  zkreslená, resp. nesrovnatelná s ostatními

 prefix „ml“ ve jmenovateli zlomků – neodpovídá požadavku SI



 Na použité metodě

 Na kitu

 Na přístroji



Účastníci / 

úspěšní

Relativní 

úspěšnost

Toleranční

rozpětí

PTH 97/85 88 % 26 27

Β-CTx 60/53 88 % 13 15

P1NP 27/22 81 % 20 17

OTC 75/62 83 % 12 16

25-0H D 46/32 70 % 27 35

???

2009      2010



Hodnocení všech účastníků
Hodnocení ve skupině 

jednoho výrobce



BM1/10 BM/09

Sample A



2009 2010

 Celkem 33 účastníků

 Roche 21

 64% úspěšnost

 27% toleranční limit

 Celkem 46 účastníků

 Roche 32

 70% úspěšnost

 35% toleranční limit



2010

2009

všichni Roche



 Graham D. Carter

25-Hydroxyvitamin D Assays: The Quest For Accuracy

Clin. Chem., Jul 2009; 55: 1300 - 1302.

 D E Q A S Vitamin D External Quality Assessment Scheme

 Lidská séra

 Diference reprodukovatelnosti ve skupinách

 Uvnitř skupin přesnost 15-20 %

Skupina (nmol/l) CV %

31 - 43 28

75 - 94 20

94 - 125 25



 Preanalytika

 Příjem, uložení vzorku 

Analytika

 Laborant 

 záruka dodržení analytických pravidel měření

 první kontakt s „pochybným“ výsledkem – iniciátor 

řešení





Název QC PCB 1 PCB 2 PCB 3 Poznámka

Atest 70,5 104 147

SD 12,7 15,6 22

01.02. 08:07 73,52 108,3

08:54 65,95 96,01 145,6 po kalibraci

12:02 76,26 103,3 zkouška ke konci setu

12:51 54,07 82,46 117,4 nový set-stejná šarže

02.02. 09:55 54,92 96,50 136,6 po rekalibraci

10:52 83,16 123,5

19.03. 07:48 70,58 111,6 180,1

10:50 74,52 95,12 135,2

01.04. 08:57 60,97 85,77 125,9 nový set po kalibraci

13:29 65,24 97,36 zkouška ke konci setu

14:02 53,1 79,50 120 po rekalibraci

02.04. 08:37 54,17 81,59 127,5 nový set

10:54 57,67 86,91 119,8 po kalibraci

15.04. 13:27 51,1 69,02 106,6 po rekalibraci



leden-únor duben

před kalibrací, 

kontroly v 

limitu

po kalibraci 

nového setu

173,4 67,2

241,1 84,6

>250,0 96,7

177,5 66,1

137,2 43,0

175,0 63,9

170,5 66,3

138,3 44,6

>250,0 134,0

141,9 52,4

před kalibrací, 

kontroly v 

limitu

po rekalibraci

18,4 49,5

<10 25,8

14,3 34,5

16,0 30,4

14,0 36,1

<10 33,1

15,7 44,4

<10 32,3

17,4 43,8

<10 17,1



Dobrá úroveň reprodukovatelnosti je 

dosahována u výsledků, které jsou získány za 

použití souprav jednoho výrobce

Významným zdrojem nesrovnatelnosti je i 

používání různých jednotek – je nutné jejich 

sjednocení

Měření v laboratoři je závislé na 

zodpovědnosti a kvalifikaci všech kategorií 

pracovníků


