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LF a FN Hradec královéLF a FN Hradec králové



Cíl sděleníCíl sděleníCíl sděleníCíl sdělení

• informace o ovlivnění hodnot HbA1c uinformace o ovlivnění hodnot HbA1c u 
pacientů s vysokou hodnotou močoviny

• tato problematika zejména sledována na tato p ob e at a ej é a s edo á a a
našem pracovišti u pacientů při měsíčních 
kontrolách z oddělení dialýzy a nefrologiekontrolách z oddělení dialýzy a nefrologie 
KGM



Analytické interferenceAnalytické interferenceAnalytické interferenceAnalytické interference

INSTRUMENTACEINSTRUMENTACEINSTRUMENTACEINSTRUMENTACE
• na trhu jsou analyzátory s různou schopností 

á é f k HbA1správné separace frakce HbA1c a 
karbamylovaného hemoglobinu
ří t j kt é dě d b ě ř šil• přístroje, které pravděpodobně vyřešily 

analytickou interferenci:
M i i 8060M i i 8060Menarini 8060Menarini 8060

Tosoh G 8Tosoh G 8
Primus PDQ Primus PDQ 

Variant II Turbo Variant II Turbo 



Analytické interferenceAnalytické interferenceAnalytické interference Analytické interference 

VARIANT II TURBOVARIANT II TURBO



Analytické interferenceAnalytické interferenceAnalytické interferenceAnalytické interference

• VARIANT II TURBO
nová generace kitůg



Metabolické interferenceMetabolické interferenceMetabolické interferenceMetabolické interference

• pacienti na dialýze :
– změněný průběh glykace a karbamylace
– snížená životnost erytrocytů 

• výsledkem je ovlivnění separacevýsledkem je ovlivnění separace 
snížením retenčních časů

f ůž é• tato interference může vést podle 
okolností k falešnému zvýšení nebo ý
snížení hodnoty HbA1c



Klinické důsledkyKlinické důsledkyKlinické důsledkyKlinické důsledky

• glykovaný hemoglobin HbA1c není 
ideálním nástrojem ke sledování diabetiků j
na dialýze

• naměřená hodnota neodpovídá• naměřená hodnota neodpovídá 
skutečnému stavu kompenzace diabetika

• řešení problému je nejasné a není 
popsané v současné literatuřepopsané v současné literatuře



Vydávání výsledků na našem Vydávání výsledků na našem 
pracovištipracovišti

• u pacientů máme dostupné hodnoty 
močoviny v DB – zvýšená pozornost  y ý p
vyhodnocení výsledků separace vizuálním 
hodnocením chromatogramůhodnocením chromatogramů

• informace pomocí komentáře k výsledku o 
ě í ý ů ýovlivnění výsledků karbamylovaným 

hemoglobinemg



ZávěryZávěryZávěryZávěry

Z ýš á k t č i i t f j• Zvýšená koncentrace močoviny interferuje 
při stanovení glykovaného hemoglobinu 
tvorbou karbamylovaného hemoglobinu

• Analytické interference – u nejnovějších y j j
analytických systémů vyřešeny

• Metabolické interference způsobené• Metabolické interference způsobené 
sníženou životností erytrocytů přetrvávají
Možným řešením je odhad dlo hodobého• Možným řešením je odhad dlouhodobého 
průměru glukózy eAG


